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Kontrolreagens til blodtypebestemmelse 
 

Generel information 
Pelikloon enhanced control er et kontrolreagens til Pelikloon udvidet blodtypebestemmelsesreagens (monoklonal). Disse reagenser 
indeholder bovint serumalbumin som en forstærker. Celler, der er sensitiseret in vivo med komplette eller ukomplette antistoffer, kan 
afgive en falsk positiv reaktion med disse reagenser. Pelikloon udvidet blodtypereagens (monoklonal) skal altid testes parallelt med 
Pelikloon enhanced control, der skal afgive et negativt resultat, før patienten/donoren definitivt tildeles til en blodtype. 
 

Forholdsregler 

Kun til in-vitro-diagnose. Reagenserne bør opbevares ved 2–8°C. Utætte eller beskadigede flasker må ikke bruges. Reagenser (uåbnede 
eller åbnede) må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er trykt på flaskens etiket. NaN3 0,1% (volumenvægt) anvendes som 
konserveringsmiddel. Det kan ikke antages, at reagenset er fri for smittefarlige stoffer. Man skal være forsigtig ved brugen og 
bortskaffelsen af alle beholdere og deres indhold. Uklarhed kan være tegn på mikrobiel kontaminering. For at finde tegn på forringelse af 
et reagens anbefales det, at man tester reagenset som en del af kvalitetskontrolprogrammet for laboratoriet ved hjælp af passende 
kontroller. Bortskaffelsen af spild efter fuldførelse af testen skal udføres i henhold til laboratoriets regulativer. 
 
Prøveindsamling og forberedelse 

Blodprøver skal tages aseptisk med eller uden tilsætning af antikoagulanter. Hvis testning af blodprøverne er forsinket, skal opbevaringen 
ske ved 2–8°C. 
Prøveforberedelsen er beskrevet i de respektive testprocedurer. 
 
Testprocedurer 

Følg instruktionerne i pakkens indlægsseddel til Pelikloon udvidet blodtypereagens. 
 
Tydning 
Hvis reagenskontrollen med Pelikloon enhanced control er negativ, er de reaktioner, der observeres mellem blodtypereagenset og 
testprøven pålidelig. Hvis reagenskontrollen med Pelikloon enhanced control positiv, kan der ikke drages konklusioner vedrørende de 
reaktioner, der observeres mellem blodtypereagenset og testprøven. Testene skal derefter udføres ved hjælp af monoklonale (IgM) 
blodtypereagenser uden forstærkere. 
 
Begrænsninger 

Falske positive eller falske negative resultater kan forekomme på grund af kontaminering af testmaterialerne, eller hvis der afviges fra 
den anbefalede teknik. 
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Det garanteres, at produkter fra Sanquin virker som beskrevet i producentens originale brugsanvisning. Det er af afgørende betydning, at 

procedurerne, testlayouts samt anbefalede reagenser og udstyr overholdes nøje. Sanquin fraskriver sig ethvert ansvar, som opstår som 

følge af nogen afvigelse heraf. 


